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RESUMEN 

Este trabajo titulado Precisión de modelos de arcadas completas logrados a partir de 

diferentes impresoras 3d aborda avances significativos en el área de la odontología 

gracias a la tecnología CAD-CAM y la impresión 3D, que han transformado la 

precisión y eficiencia en tratamientos dentales. Donde el desarrollo de la 

estereolitografía y otros métodos de impresión 3D han revolucionado la creación de 

modelos dentales, prótesis y dispositivos quirúrgicos. 

El estudio se centró en comparar la precisión de tres impresoras 3D a partir de un 

modelo inicial de arcada dental escaneado, utilizando el formato STL para los diseños 

digitales y la impresión de las arcadas completas con resinas específicas en cada 

impresora. Posteriormente, se evaluaron los modelos impresos mediante escaneo y 

comparación por superposición digital en el software Exocad. 

Los resultados mostraron variaciones en la precisión entre las impresoras, destacando 

que la VeriBUILD 79200 fue la más precisa, seguida por la 3D Sonic Mighty 4K y la 

UV MAX. 

Se concluyó que, aunque las impresoras 3D ofrecen ventajas significativas en términos 

de reproducción de detalles, es crucial considerar las limitaciones y la variabilidad entre 

modelos y tecnologías al seleccionar ellas para aplicaciones clínicas precisas en 

odontología. 

Este estudio destaca la importancia de la investigación continua y la estandarización de 

criterios a futuro, para evaluar la precisión de modelos impresos en 3D en odontología, 

con el fin de optimizar los resultados clínicos y educativos en el campo. 

Palabras clave: precisión, impresión 3D, arcadas completas. 
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ABSTRACT  

This work titled "Accuracy of full arch models achieved from different 3D printers" 

addresses significant advancements in the field of dentistry thanks to CAD-CAM 

technology and 3D printing, which have transformed precision and efficiency in dental 

treatments. The development of stereolithography and other 3D printing methods has 

revolutionized the creation of dental models, prosthetics, and surgical devices. 

The study focused on comparing the accuracy of three 3D printers based on a scanned 

initial model of a dental arch. Using the STL format for digital designs, complete arches 

were printed with specific resins on each printer. Subsequently, the printed models were 

evaluated through scanning and digital overlay comparison using Exocad software. 

The results showed variations in accuracy among the printers, highlighting that the 

VeriBUILD 79200 was the most precise, followed by the 3D Sonic Mighty 4K and the 

UV MAX. 

It was concluded that although 3D printers offer significant advantages in terms of 

detail reproduction, it is crucial to consider limitations and variability among models 

and technologies when selecting one for precise clinical applications in dentistry. 

This study underscores the importance of ongoing research and future standardization of 

criteria to evaluate the accuracy of 3D printed models in dentistry, aiming to optimize 

clinical and educational outcomes in the field. 

Keywords: accuracy, 3D printing, full arches 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La odontología ha experimentado avances significativos en las últimas décadas gracias 

a la integración de tecnologías innovadoras en la disciplina, donde uno de los 

desarrollos más destacados es el sistema CAD- CAM (Diseño Asistido por 

Computadora/ Manufactura Asistida por Computadora, por sus siglas en ingles), que ha 

revolucionado la forma en que se realiza la planificación y ejecución de los diferentes 

tratamientos odontológicos. (1) 

Históricamente se ha seguido el procedimiento tradicional para tomar las impresiones 

de manera analógica, es decir directamente en la boca del paciente, utilizando diferentes 

materiales y técnicas, a partir de las cuales se obtiene la réplica en yeso de los tejidos 

duros y blandos de la cavidad bucal, pudiendo la calidad y precisión de esa 

reproducción variar, trayendo aparejado imprecisiones, defectos o fracaso del 

tratamiento a futuro, según la destreza, conocimiento, cuidado e insumos utilizados por 

el profesional. (2) 

A partir de 1980 se comenzaron a desarrollar  tecnologías de fabricación de adición. Fue 

en 1986, cuando Charles W. Hull introdujo la primera tecnología de impresión 

tridimensional (3D) mediante la estereolitografía, donde la máquina empleaba un láser 

ultravioleta para solidificar sucesivas capas de resina acrílica, construyendo así objetos 

tridimensionales mediante la adición y solidificación progresiva de material. A partir de 

ello la industria desarrollo una gran variedad de tecnologías, que fueron aplicadas a 

distintos campos, incluyendo la industria aeroespacial y militar, arquitectura, 

automotriz, productos de consumo, educación, medicina y en  la odontología.  

En consecuencia a esa innovación, surgieron también para la misma época, los 

escáneres digitales, que daban lugar a las impresiones digitales de la boca del paciente, 

y que hoy en día han llegado a no solo reproducir con exactitud forma y tamaño, sino 

que también texturas, color y demás características de la arcada dentaria. Por tal motivo 

se convirtió en una gran alternativa a las impresiones convencionales, reduciendo pasos, 

velocidad de trabajo, comodidad del paciente y archivado. (3) 

En conjunto, los escaneos digitales (extra o intrabucales) y las impresiones 3D, han 

abierto la gran posibilidad de generar la fabricación precisa, personalizada y en poco 

tiempo de diferentes elementos, modelos y dispositivos de uso común en la 
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OBTENCIÓN DE 
LOS MODELOS

Modelo físico de 
yeso: debe ser 
escaneado

Modelo digital: 
escaneo intraoral 
(directo de la 
boca del 
paciente)

CREACIÓN DE 
ARCHIVO STL

El escaneo es 
procesado en un 
Software
específico, se 
realizan diseños,
planificaciones 
etc., de las cuales 
se generaran 
archivos STL

MODELADO DE 
LOS ARCHIVOS 
STL PARA SER 

IMPRESOS

A partir de los 
archivos STL, se
prepara y diseña 
como será
impreso el 
modelo en la 
impresora, si es 
necesario o no 
agregar soportes, 
o ciertas 
caracterìsticas de 
impresión.

IMPRESIÓN 3D

Los archivos STL 
generados son 
enviados a la 
impresora 3D 
para que se 
proceda a 
imprimir capa a 
capa.

CUIDADOS 
POST 

IMPRESIÓN

Remoción de 
soportes, lavado, 
foto
polimerización, o 
cualquier 
tratamiento que 
requiera el objeto 
recién impreso, 
según el material 
utilizado.

planificación y práctica diaria del odontólogo, como lo son la producción de modelos de 

arcadas tanto para ortodoncia, prótesis y cirugía, férulas, coronas provisorias, guías 

quirúrgicas de implantes y cirugía bucomaxilofacial, entre otros. (4)

Tomando como base el sistema CAD-CAM que requiere de los escaneos (ya sean a 

partir de modelos de yeso o directos de la boca del paciente), digitalización, diseño y 

procesamiento mediante Softwares específicos (programas computo especializados) y 

creación de archivos digitales que tienen como base estructural un modelo 

tridimensional virtual viable, se da lugar a la materialización de estos diseños digitales 

en objetos tangibles a través de métodos de adición. (5)

Figura 1- Flujograma para realizar impresiones en 3D 

Teniendo en cuenta el flujograma para obtener los modelos finales (Figura 1), estos 

mismos pueden verse afectados por diferentes factores como la calidad del escaneo 

utilizado para crear el modelo digital, el diseño realizado, los archivos, la tecnología de 

impresión utilizada, la fidelidad con la que la impresora 3D reproduce los archivos 

digitales, la calidad de materiales que se utilizan, tratamiento posterior o mismo las 

acciones del operador.
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PRINCIPALES TENOLOGIAS DE IMPRSION 3D

Para lograr obtener un objeto 3D, podemos recurrir a métodos sustractivos o de adición.

En el primer caso se emplean diferentes herramientas para ir eliminando material no 

deseado y darle forma. En el caso de los métodos de adición, se ira agregando material 

progresivamente capa por capa. Nosotros haremos foco en este último.  

El mecanismo por adición se logra a través de impresoras 3D y consiste básicamente en 

fabricar un objeto sólido a partir de un modelo digital. Por lo cual, es fundamental 

conocer una de sus principales características, como es la veracidad de cada una de las 

impresoras, es decir la precisión y exactitud que logran reproducir detalles en los 

modelos que se obtienen de las mismas, ya que garantizan la calidad del trabajo final.

En la actualidad, se pueden encontrar diversas tecnologías de impresión 3D aditivas. 

Estas tecnologías varían en la manera en que se depositan las capas para construir las 

piezas y en los materiales que pueden ser utilizados en el proceso.

Hoy en día, las tecnologías de impresión 3D más utilizadas en odontología (Figura 3), 

por su mecanismo y precisión, son el método por Fusión y Extrusión de Material

Plástico (FMD) o la Estereolitografía (SLA, LCD, DLP). Aunque también se pueden

encontrar en el mercado tecnologías por Inyección de Material (Material Jetting) o 

Fusión por Lecho de Polvo (Powder Bed Fusion) (6)

Figura 2 - Tecnologías de impresión utilizadas en odontología.

Tecnología de 
Impresión 3D 
utilizadas en 
Odontología

Estereolitografía

Laser Based (SLA)

Projector Based (DLP)

LCD Based (LCD)

Fusión y Extrusión de 
Material

Fused Deposition Material 
(FDM)

Fusión por Lecho de 
Polvo

Selective Laser Sintering 
(SLS)

Inyección de Material
Polyjet

Multijet
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Al seleccionar una de estas impresoras, se suelen tener en cuenta varios factores 

importantes. Estos incluyen la velocidad de impresión, el precio tanto de la impresora 

3D en sí, como del prototipo que se va a imprimir, la disponibilidad y los costos 

asociados con los materiales utilizados, así como la capacidad de la máquina para 

trabajar con una variedad de colores, la biocompatibilidad del modelo resultante y la 

aplicación que se le va a dar. 

Este trabajo busca analizar la tecnología de adición, específicamente la estereolitografía, 

en la cual, a través de una impresora 3D, se logran los modelos físicos de lo diseñado 

previamente de manera digital. Esto se lleva a cabo por medio del depósito capa a capa 

de material resinoso líquido que se va endureciendo por fotopolimerización mediante 

una fuente de luz ultravioleta (7) 

Según la fuente de luz para lograr la polimerización, la estereolitografía, se puede 

clasificar en los siguientes sistemas:  

 SLA, o Laser Based, tecnología de impresión precursora y más conocida es la 

conocida por sus siglas en inglés. La misma se basa en el principio de usar una 

fuente láser de luz ultravioleta para fotopolimerizar la resina líquida capa a capa 

y transformarla en plástico endurecido siguiendo un patrón particular dado por el 

diseño CAD. En el proceso de construcción, la plataforma de construcción se 

sumerge en una batea con resina liquida y esta se polimeriza mediante un láser 

UV, luego la plataforma se mueve una distancia equivalente al espesor de una 

capa, y la resina sin curar cubre la capa anterior. La plataforma puede moverse 

de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba (7). 

 El Mecanismo de Procesamiento de Luz Digital o DLP tiene el mismo 

mecanismo de funcionamiento que la impresora SLA, pero este utiliza una 

pantalla de proyección digital para emitir rápidamente patrones de luz sobre una 

serie de espejos que reflejaran sobre la resina fotosensible liquida, haciendo que 

esta solidifique capa a capa hasta completar el objeto previamente diseñado. A 

diferencia del SLA, este mecanismo de impresión es más veloz (8,9). 

 LCD Screen Based o LCD, es la técnica más nueva dentro de las impresiones 

3D estereolitográficas. Es una técnica que se asemeja mucho a la DLP, pero que 

utiliza una pantalla LED como fuente para solidificar la resina fotosensible y 

crear los objetos de forma mucho más rápida. (4, 8, 10) 
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La veracidad del modelo final implica que la impresión obtenida sea fiel y precisa en 

relación con el diseño original, siendo el reflejo en exactitud de las dimensiones, 

resolución (espesor y precisión de las capas), exactitud geométrica, acabado superficial 

y reproducción de detalles (11)  y características esperadas con alta consistencia y 

reproducibilidad de detalles.  (4, 6)  

El objetivo de este estudio es comparar la precisión de cada una de las 3 impresoras 3D 

a partir de modelos de arcadas obtenidos de las mismas, basadas en un mismo archivo 

STL inicial. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo Principal: 

 Comparar la precisión de reproducción de cada una de las 3 impresoras 3D a 

partir de modelos de arcadas completas obtenidos de las mismas, basadas en un 

mismo archivo STL inicial 

Objetivos Específicos: 

 Describir cuál de las impresoras presenta mayor precisión. 

 Fundamentar la utilización de la impresión de arcadas 3D como modelos de 

estudio o clínicos fiables en diferentes especialidades.  

 Comprender la aplicación de tecnologías digitales en el ámbito odontológico, 

posibles errores a la hora de producción y limitaciones. 

 

3. HIPÓTESIS: 

presentan discrepancias superficiales, dimensionales y de detalle entre sí  
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4. MATERIALES Y MÈTODOS: 

Modelo de referencia y preparación del mismo. 
Se utilizó como modelo inicial para este estudio una arcada superior, obtenida a través 

del escaneo intraoral de una paciente femenina de un consultorio odontológico privado 

de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, con el escáner TRIOS 3 Basic (3Shape 

Copenhagen K Denmark) con una veracidad (precisión) de 6,9 ± 0,9 micras.  

Todos los archivos escaneados tomados de referencia se convirtieron al formato digital 

STL (siglas provenientes del inglés "Standard Tessellation Language"), que contienen 

información sobre la geometría de las superficies de un objeto tridimensional, formato 

utilizado por el software de estereolitografía para generar la información necesaria y 

producir modelos 3D en las impresoras mediante procesos de prototipado rápido. 

                  

 

 

 

 

 

                     Figura 3- Archivo STL del escaneo inicial utilizado como modelo de referencia 

Los archivos STL fueron rotulados con el nombre de la impresora correspondiente 

donde serían modelados,  también se determinó un espesor de cada capa impresa de 50 

micras  y fueron  posicionados de manera horizontal y vaciados en su interior en la 

plataforma del software ChituBox Basic (CBD-Tech Guangdong, China). Dichos 

archivos fueron almacenados en diferentes pendrives, para poder conectarlos a las 

distintas impresoras. 

Impresión 3D 
Se seleccionaron 3 impresoras 3D estereolitografícas diferentes con: tecnología liquid-

crystal display (LCD) y tecnología Digital light processing (DLP). (Figura 4) 

 VeriBUILD 79200 (WhipMix, Louisville, Estados Unidos)  tecnología LCD. 

(12) 

 3D Sonic Mighty 4K (Phrozen, Hsinchu City, Taiwan) tecnologia LCD.  (13) 

 UV MAX (Asiga, NSW, Australia) tecnología DLP. (14) 
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En cada una de ellas se introdujo un pendrive con los archivos correspondientes según 

el rótulo, y se inició el proceso de impresión con las siguientes características:

En la impresora VeriBUILD 79200 (WhipMix, Louisville, Estados Unidos)  se 

utilizó resina VeriMODEL Golden Brown (WhipMix, Louisville, Estados 

Unidos)  

En la impresora 3D Sonic Mighty 4K (Phrozen, Hsinchu City, Taiwán) se utilizó

resina Aqua Grey (Phrozen, Hsinchu City, Taiwán)

En la impresora UV MAX (Asiga, NSW, Australia) se utilizó resina 

dentaMODEL (Asiga, NSW, Australia),

Procesado post impresión. 
Una vez que se completó la impresión (Figuras 5, 6, 7), se realizó el lavado y

fotocurado, proceso que se llevó a cabo en la lavadora/curadora Creality Uw-01 

(Creality, Shenzhen, China), se colocaron los modelos terminados en el recipiente 

designado lleno con Alcohol Isopropílico al 96% para el proceso de lavado por 5 

minutos.    El curado se realizó en la misma maquina mediante una matriz de LED UV 

de longitud de onda de 385 nm y 405 nm y una plataforma giratoria para que los 

modelos reciban la luz desde todos sus ángulos, y el mismo sea parejo, a velocidad lenta 

por 5 minutos.

Se obtuvieron un total de 30 modelos superiores, es decir 10 por cada una de las 

impresoras (Figura 8)

A B C

Figura 4 -    (A) VeriBUILD 79200, WhipMix,  (B) 3D Sonic Mighty 4K, Phrozen,  (C) UV MAX, Asiga
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Figura 5- Modelos impresos con la impresora VeriBUILD 79200 (WhipMix, Louisville, Estados Unidos)

Figura 6- Modelos impresos con la impresora Sonic Mighty 4K (Phrozen, Hsinchu City, Taiwan)

Figura 7- Modelos impresos con la impresora UV MAX (Asiga, NSW, Australia)

Figura 8-  Cantidad de Modelos obtenidos por impresora.

Comparación 3D y análisis.
Una vez que los modelos fueron impresos y tratados siguiendo el protocolo, los mismos 

fueron inmediatamente escaneados usando el escáner Ceramill MAP400 (Amann 

Girrbach, Koblach, Austria), un escáner de luz estructurada de 2 ejes con precisión: 

6 (Figuras 9, 10, 11).

MODELOS 
SUPERIORES TOTAL

N=30

VeriBUILD 79200

N=10

Sonic Mighty 4K

N=10 

UV MAX 

N=10

5 6 7
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Figura 9- Archivos STL resultado del escaneo de los modelos impresos en la impresora VeriBUILD 

79200 (WhipMix, Louisville, Estados Unidos) vista oclusal y de del rotulo de maxilar superior - 

 Figura 10- Archivos STL resultado del escaneo de los modelos impresos en la impresora Sonic Mighty 
4K (Phrozen, Hsinchu City, Taiwan) vista oclusal y del rótulo de maxilar superior - 

Figura 11- Archivos STL resultado del escaneo de los modelos impresos en la impresora UV MAX 

(Asiga, NSW, Australia)  vista oclusal y del rótulo de maxilar superior - 

Los archivos STL fueron importados al Software Exocad Rijeka (DentalCad 2.3 Matera, 

Exocad GmbH, Darmstadt, Germany), donde se realizó la superposición en tres 

dimensiones de cada uno de esos archivos STL obtenidos de los modelos impresos, con 

los archivos STL del modelo de referencia inicial de manera individual. Se aplicó la 

técnica de coincidencia superficie a superficie para evaluar el nivel de precisión de 

ambos modelos entre sí. Y mediante una escala de colorimetría, evaluar si existieron 

discrepancias o variables en detalles y dimensionales entre el modelo inicial y los 
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finales, teniendo en cuenta que todos fueron impresos con las mismas características 

preestablecidas. 

Para hacer la comparación, se tomaron las superficies oclusales y a partir de las mismas 

los siguientes puntos de referencia a comparar (Figura 12):

1. Cúspide mesiolingual de pieza dentaria 1.7

2. Cúspide mesiolingual de pieza dentaria 1.6

3. Cúspide lingual de pieza dentaria 1.5

4. Cúspide lingual de pieza dentaria 1.4

5. Cúspide lingual de pieza dentaria 2.4

6. Cúspide lingual de pieza dentaria 2.5

7. Cúspide mesiolingual de pieza dentaria 2.6

8. Cúspide mesiolingual de pieza dentaria 2.7

Figura 12- Modelo escaneado con los puntos de referencia seleccionados para el estudio. Y grilla de 

configuración para llevar a cabo la superposición.

2

1

3

4 5

6

7

8
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5. RESULTADOS

Los datos obtenidos de la superposición de modelos en el software Exocad (figura 12 A, 

B, C) muestran las diferencias de precisión en detalle y dimensión entre los modelos 

generados por diferentes impresoras 3D y el modelo original de control. Se observó que 

la impresora VeriBUILD 79200 (Whipmix) fue la más precisa en la reproducción de 

detalles estructurales. Los tonos fríos del espectro indicaban diferencias menores entre 

los dos modelos impresos en comparación con el modelo de control, mientras que los 

tonos cálidos mostraban diferencias más significativas entre los escaneos digitales. En 

todos los casos se logró observar una mayor diferencia en el sector posterior de las 

arcadas y menor discrepancia en el sector anterior, siendo este último sector, donde se 

demostraba mayor precisión de reproducción tanto en detalles como en dimensiones. Al 

interpretar el mapa cromático obtenido, se observó que la impresora VeriBUILD 79200 

(Whipmix) logró reproducir el escaneo inicial con mayor precisión, evidenciado por la 

predominancia de tonos fríos, especialmente verde y azul. La impresora 3D Sonic 

Mighty 4K (Phrozen) mostró resultados intermedios en precisión, seguida por la 

impresora UV MAX (Asiga).

Figura 12-     A- UV MAX ,Asiga, B- 3D Sonic Mighty 4K, Phrozen,    

C- VeriBUILD 79200, Whipmix

A B C
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6. DISCUSIÓN  

En este trabajo se propuso analizar la precisión en la reproducción de modelos de 

arcadas dentales a partir de impresoras 3D de distintas marcas comerciales, haciendo 

hincapié en que no habría discrepancias en detalle o dimensionales entre ellos. 

La precisión, según lo definido por la Organización Internacional de Normalización 

(ISO) en 1994, es un concepto cualitativo que tiene como contrapartes cuantitativas la 

veracidad y la precisión. La veracidad se refiere a qué tan cercana está la media 

aritmética de múltiples resultados de prueba al valor verdadero o aceptado, mientras que 

la precisión se centra en la cercanía entre los propios resultados de prueba. Hasta el 

momento, no existe una revisión exhaustiva de la precisión de los modelos dentales 

producidos con tecnología de impresión 3D, ni parámetros estandarizados para poder 

unificar criterios de estudio (15). 

Al igual que Medina Sotomayor, coincidimos en que los investigadores emplean una 

amplia gama de criterios para sus mediciones, cada uno determinando sus parámetros. 

Como resultado, las conclusiones extraídas de los diferentes estudios tienden a reflejar 

las particularidades de cada enfoque investigativo. Esta diversidad de enfoques crea 

dificultades al intentar analizar y comparar los hallazgos entre diferentes estudios, lo 

que supone un desafío significativo para llegar a conclusiones definitivas (16) 

Bajo esta premisa se seleccionaron las tres impresoras 3D utilizadas con mayor 

frecuencia en el mercado odontológico argentino y con las cuales se obtienen excelentes 

resultados de trabajo. Sin embargo de acuerdo con los hallazgos del presente estudio, 

descartamos la idea de que no existieran diferencias notables en precisión y exactitud 

entre los modelos impresos en 3D generados por estas impresoras. 

La precisión de las impresoras 3D fue evaluada teniendo en cuenta el grosor de 

impresión de las capas, a través de la superposición en Exocad de los modelos obtenidos 

a partir de las mismas, con el modelo inicial control. 

Loflin y Col. establecieron que un grosor de 100 micras por capa impresa es 

potencialmente aceptable clínicamente para propósitos de evaluación de resultados del 

tratamiento, diagnóstico y planificación del tratamiento, equilibrando el grado de 

precisión y el tiempo de impresión (17). 

Sin embargo, en esta investigación se modificaron los espesores de impresión de las 

capas a 50 micras para incrementar la exactitud de impresión y así verificar su 
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precisión, ya que Zhang y Col, coinciden que el espesor ideal para evaluar la precisión 

de las impresoras y obtener modelos aceptables, con mínima distorsión dimensional, es 

de 50 micras (18) 

Los hallazgos de este estudio respaldan las conclusiones obtenidas por varios autores, 

que determinan en su mayoría, que las impresiones de modelos de arcadas completas 

logradas a partir de impresoras 3D estereolitografícas pueden ser utilizadas 

especialmente en el área de la ortodoncia. 

Yasaman Etermad-Shahidi y Col. plantean la utilización de modelos dentales impresos 

en 3D, especialmente como modelos de estudio y para su utilización en ortodoncia. 

Donde logró demostrar bajos errores de impresión y, por lo tanto, pueden recomendarse 

para aplicaciones dentales en estas áreas y obtener resultados con excelentes 

características. (19) 

Janosi KM y Col demuestran, que las principales diferencias se obtuvieron en el sector 

de molares, probablemente debido a su mayor superficie y a una visibilidad o acceso 

reducidos, lo que puede llevar a una mayor probabilidad de errores (20), coincidiendo 

con lo descripto en nuestro estudio. 

Así mismo los modelos elaborados mediante tecnología de impresión en tres 

dimensiones, como ejemplifican Marconi S. y Col. ofrecen una herramienta 

significativa para transmitir datos anatómicos complejos a los médicos, resultandos 

beneficiosos tanto en la fase de planificación preoperatoria como en la navegación 

intraoperatoria y el adiestramiento quirúrgico, ayudando a los profesionales a 

inspeccionar la anatomía antes de la operación, practicar diferentes técnicas y, en 

consecuencia, reducir el tiempo de operación minimizando los errores (21) 

Lo Giudice A. y Col reconocen que los modelos digitales presentan diversas ventajas en 

comparación a los modelos de yeso, como la facilidad de almacenamiento y transmisión 

de datos, siendo útiles para propósitos diagnósticos, terapéuticos y educativos. (22) 

Si hacemos referencia al éxito de adaptación de prótesis fijas y restauraciones en 

operatoria, la precisión en el ajuste interno y marginal es esencial. Es crucial contar con 

una impresión precisa para facilitar la fabricación de una restauración exacta. Según 

diferentes estudios la adaptación de las restauraciones deseadas, es menor que las 

realizadas a partir de modelos de yeso, aunque se mantuvieron dentro del umbral 

clínicamente aceptado de 120 µm reportado en la literatura (23) 
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Por tanto, resulta fundamental seleccionar la tecnología de impresión 3D en función de 

su uso específico. De esta manera, es lógico inferir que los modelos dentales impresos 

en 3D que son adecuados para la ortodoncia o estudio en cirugía, podrían no ser 

igualmente idóneos para el proceso de fabricación de prótesis u otras aplicaciones 

dentales que demanden una alta precisión. (24) 

Realizamos este análisis ya que evidencia previa ha confirmado que la superposición de 

los modelos escaneados con el modelo maestro digital podría estar sesgada debido a una 

subestimación del objeto impreso debido a un error intrínseco en la resolución del 

escaneo. Un segundo factor que coexiste y explica tal subestimación podría ser la 

polimerización incompleta del monómero de resina por las fuentes de luz durante la 

impresión 3D que ha sido documentada con impresoras 3D basadas en la 

fotopolimerización como en la presente investigación. (17, 25) 

Alharbi N y Col. afirman que el espesor o la profundidad de la capa de resina del 

proceso de impresión, el ángulo de construcción del objeto, diseño y configuración de 

soportes, el espaciado entre las capas de polimerización, la potencia de la luz, la 

translucidez del color de la resina empleada, el grado de contracción por polimerización 

y postprocesado influyen en la exactitud de la impresión 3D.  (26) 
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7. CONCLUSIÓN 

En el estudio realizado se observó una variación en la precisión de las impresoras de 3 

marcas diferentes utilizadas para obtener modelos de arcadas completas, no logrando 

replicar escaneos o modelos iniciales en exactitud. 

Esta investigación confirma, que los modelos de arcadas completas generados a través 

de impresoras 3D, posiblemente sufran discrepancias en los valores dimensionales y en 

detalle superficial, en términos de detalles complejos y finos de acuerdo a la marca de la 

impresora, resinas utilizadas, procesamiento diseño de archivos o modelos y 

conocimiento del profesional o laboratorio. No obstante, la posibilidad de sesgo debido 

a la ausencia de pruebas estandarizadas de precisión subraya la necesidad de analizar 

detenidamente los resultados encontrados.  

Por lo tanto, el profesional tratante a la hora de elegir una impresora debería tener en 

cuenta la tolerancia clínica de cada procedimiento clínico a realizar para obtener 

resultados óptimos, según los modelos obtenidos mediante prototipado rápido, 

conociendo sus limitaciones. 
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